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本标 准替代 GB/T5009.58-2003 《食 品包 装用聚 乙烯树 脂卫生 标准的 分析方 法》。 
本 标准与 GB/T5009.58-2003 相比， 主 要变化 如下： 

—— 对范 围做了 适当的 修改； 

—— 删除 了干燥 失重、 灼 烧残渣 的测定 方法； 

—— 修改 了 正 己垸提 取物测 试方法 ； 

—— 增加 了密度 和熔体 质量流 动速率 （熔融 指数） 的测定 方法。 
本 标准所 代替标 准的历 次版本 发布情 况为： 

—— GB/T 5009.58-85、 GB/T 5009.58-1996、 GB/T 5009.58-2003。 
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食品 安全国 家标准 
聚乙烯 树脂分 析方法 

1 范围 

本标准 规定了 制作食 品容器 、食 品用包 装材料 及食品 工业用 的聚乙 烯树脂 的各项 安全指 
标 的分析 方法。 

本标准 适用于 制作食 品容器 、食 品用包 装材料 及食品 工业用 的乙烯 单体均 聚以及 乙烯与 
其 它烯烃 共聚而 成的聚 乙烯树 脂的各 项安全 指标的 分析。 

2 规 范性引 用文件 

本标准 中引用 的文件 对于本 标准的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅所注 
日期的 版本适 用于本 标准。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 
用于本 标准。 

3 采 样方法 

按 GB/T 5009.156 中 采样方 法章节 操作。 

4 正己烷 提取物 

4.1 原理 

试样经 正己烷 提取， 提取 液蒸发 至干， 残渣干 燥后， 用重量 法测定 试样中 正己烷 提取物 
的 含量， 表示 能被油 脂浸出 的物质 的量。 
4. 2 试剂 和材料 

正 己烷： 分 析纯。 

4. 3 仪器 和设备 

4.3.1 天平： 感量为 0.1 mg 
4.3.2 电 热恒温 干燥箱 

4. 4 试样 的制备 

生产企 业按生 产树脂 的加工 方式制 备薄膜 试样。 薄 膜厚度 不超过 100pm。 将薄膜 切割成 
面积为 6.25cm 2 左右。 操作时 应避免 试样受 污染。 

4. 5 分 析步骤 

称取切 割后面 积约为 6.25cm 2 的薄膜 lg (精 确至 0.1mg)， 用镊 子将薄 膜置于 100mL 正己 
垸中。 将 此正己 垸置于 50°C 水浴中 加热， 使其 温度达 50°C 并保持 2 h， 立即趁 热将正 己垸提 
取 液经快 速定性 滤纸过 滤至已 恒重的 蒸发皿 （重 复干 燥蒸发 皿至前 后两次 质量差 不超过 
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2mg) 中， 并 用少量 热正己 垸洗涤 薄膜及 容器， 并 过滤， 合并 涤液。 滤液于 70°C〜80°C 水浴 
中蒸 干后， 将盛 有残渣 的蒸发 皿放入 100±5°C 干燥箱 （4.3.2) 中干燥 2h， 取出蒸 发皿， 放入 
干燥器 中冷却 30min 后 称量。 同时 做空白 试验。 

4. 6 分 析结果 的表述 

试样 中正己 烷提取 物按式 （1) 计算。 

X = xlOO (1) 

m 3 

式中： 

X —— 试样 中正己 垸的提 取物， 单 位为克 每百克 （g/100g) ; 
m x —— 试样 提取物 残渣的 质量， 单 位为克 (g) ； 
m 2 —— 空白 提取物 残渣的 质量， 单 位为克 (g) ； 
m 3 —— 试样 质量， 单 位为克 (g)。 
计 算结果 保留三 位有效 数字。 
4. 7 精密度 

在重复 性条件 下获得 的两次 独立测 定结果 的绝对 差值不 得超过 算术平 均值的 10%。 

5 密度 

按 GB/T1033.1 进行 测定。 

6 熔体 质量流 动速率 （熔融 指数） 



按 GB/T3682 进行 测定。 



